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АКТ
Результатов экспертизы технического состояния медицинского оборудования
Заказчик
Адрес:

УЗ "12-я городская детская поликлиника"
Адрес: 220089, г. Минск, ул. Пермская, 50

Исполнитель:
Юридический адрес:

ООО «Арвитмедикл»
220024, г. Минск, пер. Стебенева, 5, к. 8 (Литер А1-3/К)

Почтовый адрес: 220125, г. Минск, ул. Ложинская, 14, 3 эт., офис.24

Центрифуга лабораторная FENOX МС-24 ТУВУ 191759313.100-2013 изм."2" с 
принадлежностями: центрифуга FENOX МС-24
Серийный номер: 927
В ходе экспертизы технического состояния выявлено:
дефект платы управления.
Техническое заключение:

I замена платы управления._____ ___ __________
Представитель Исполнителя:
Инженер Гойшик Д.В.


