
Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, 
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) 

предмета государственной закупки

1 .Состав (комплектация) оборудования либо медицинских изделий:

Ха Наименование Состав набора 
(комплектация) Количество

1.1. Набор для ретроградного 
стентирования 
мочеточника №6, 
почечный конец открытый

1.Стент
мочеточниковый
внутренний
2.Проводник
3.Толкатель

270

2. Технические требования:
2.1. Диаметр внутреннего мочеточникового стента -  6 Рг;
2.2. Длина внутреннего мочеточникового стента - 26 см;
2.3. Почечный конец внутреннего мочеточникового стента должен быть 
открытым;
2.4. Материал стента должен быть рентгеноконтрастным;
2.5. Материал проводника должен быть покрыт политетрафторэтиленом 
(РТРЕ);
2.6. Длительность стояния стента не менее 1 месяца;
2.7. Изделие должно быть стерильным и каждое изделие упаковано в 
индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, 
стерильности): согласно аукционным документам.
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