
Общество с ограниченной 
ответственностью "БЕЛТОПМЕД" 
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37 '

ГУ «Республиканский научно-практический 
центр пульмонологии и фтизиатрии» 
220080 Республика Беларусь, г. Минск, 
Долгиновский тракт, 157
Тел. +375 29 146-35-96

Дефектный акт № 659 от 03.06.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

устройство обогрева пациента Bair Hugger® 775, серийный номер 37946

2. Выявленные неисправности:

Вышел из строя фильтр пылевой.

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

Замена фильтра.

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

Фильтр 0,2 мкрн - 1 шт.
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